710 Konformitétserkldrung SORT unsteril V7 @atesos

KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Wir / We: Atesos medical AG, CH — 5000 Aarau, Switzerland

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass/ declare under our sole responsibility, that

das Produkt / the Product SORT unsteril

Bezeichnung / name

der Klasse/ of class |

Nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG / according to annex IX of direct. 93/42/EEC
REF siehe Seite 2 / REF see page 2

auf das sich diese Erklarung bezieht mit den aktuellen Normen oder normativen Dokumenten im technischen
File ubereinstimmt geméass Checkliste vom:

to which this declaration relates is conform to the current standards or normative documents in the technical file
according to checklist:

Checkliste CE Review 718 Design Validierung fur CE Review SORT steril unsteril V8 25.05.2021

Bezeichnung / name Datum/ date

und allen Anforderungen der Medizinprodukt-Richtlinie 93/42/EWG entspricht.
and meets all the applicable requirement of the directive 93/42/EEC.

Konformitatsbewertungsverfahren

Conformity assessment procedure Anhang VIl der Richtlinie 93/42/EWG

Konformitatsbewertungsstelle (falls beigezogen)
Notified Body (if consulted)

Name/ name Nr. / No.

Gilltig bis/ Valid until:

CH.5000 Aaray, S - o, 7& 4 %M

Ort, Datum / Place, date
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07640164283302 | 500.B005.2 D SORT-P unsteril
07640164283326 | 500.B015.2 A SORT-A unsteril
07640164282480 | 800216 A Kugeltrager

A

07640164282497 | 800217 Kugeltragerschliissel
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