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Aarau, 14.09.2022 
 
For English version see next page 
 
 
Bewertung Medizinprodukt SORT bezgl. Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) und Ergänzung 2015/863/EU 
(RoHS3) 
  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
SORT ist ein Medizinprodukt der Klasse Is laut MDR. Zur Produktion werden im Wesentlichen Polymere und in 
geringem Ausmass Metalle (Ag) und Gläser verwendet.  
 
Die Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) sowie Ergänzung 2015/863/EU (RoHS3) zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ist für das Produkt SORT nicht anwendbar, da das 
Medizinprodukt SORT weder elektrische, noch elektronische Komponenten beinhaltet.  
 
Für die Einhaltung der Anforderungen von REACH wird auf die entsprechende Erklärung von Atesos medical AG 
verwiesen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 

 
 
Dr. – Ing. Walter Moser 
Geschäftsführer 
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Aarau, 14 September 2022 
 
 
 
Assessment of the medical device SORT according to regulation 2011/65/EU (RoHS2) as well as 
amendment to Annex II of RoHS2 (2015/863/EU, “RoHS3”) 
  
To whom it may concern 
 
SORT is a medical device of class Is according to MDR. The product is manufactured in its majority of polymer 
materials and to a small amount by glass that is coated by silver (Ag).  
 
The regulation 2011/65/EU (RoHS2) as well as the amendment 2015/863/EU (generally known as “RoHS3”) for the 
limitation of certain materials in electric and electronic devices is not applicable to the product SORT as this 
medical device, by itself, neither contains electric nor electronic components. 
 
Please refer to the respective declaration by Atesos medical AG regarding compliance with REACH requirements. 
 
 
Yours faithfully 
 
 

 
 
Dr. – Ing. Walter Moser 
General Manager 
 


